2025年重医附二院放射诊疗设备稳定性检测服务项目阳光推介活动报名要求
依照国家卫生健康委发布的WS 76-2020、WS 519-2019、WS 818-2023等卫生行业标准，对全院放射诊疗设备提供定期稳定性检测服务，并提供稳定性检测管理技术支持及业务指导，我院拟于近期对全院放射诊疗设备稳定性检测服务进行阳光推介活动，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的单位（公司）参加。
一、报名单位资格要求
（一）基本资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
（二）特定资格要求：
报名人需具备有效的放射卫生技术服务机构资质证书和检验检测机构资质认定证书。
（三）本项目不接受联合体。
二、技术服务要求
（一）检测依据
（1）《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519-2019)；
（2）《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020)；
（3）《锥形束 X 射线计算机体层成像(CBCT)设备质量控制检测标准》(WS 818-2023)。
（二）检测要求
1、稳定性检测（放射诊疗设备清单及稳定性检测项目表详见附件一）
2、报名单位应指定专人负责与我院联系、协调开展放射诊疗设备稳定性检测服务工作。
3、报名单位须为医院提供稳定性检测管理技术支持及业务指导。
4、依照各放射诊疗设备稳定性检测项目、周期，制定合理检测计划和具体实施方案，并主动按计划开展检测工作，不得出现未检测的放射诊疗设备。
5、接到需求通知后应在1个工作日内响应，检测完成后10个工作日内提供检测报告。
6、实施现场检测时，检测过程不能影响医院医疗工作。
三、商务要求 
（一）报价要求：请各报名单位仔细查阅“附件一”后对每项需检测设备的单价准确报价。本次报价须为人民币报价，包含：人工费、交通费、保险费、检测费、税费等履行完本项目的所有费用，院方不再补偿额外费用。 
（二）验收方式：稳定性检测按规范规定的时间频次进行检测，出具的检测报告应符合国家法律法规要求。 
四、报名材料
1、报名单位须提供的书面材料（复印件必须加盖单位公章）；
2、报名单位《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》副本（若已“三证合一”，仅提供《营业执照》副本）；
3、报名单位法定代表人资格证明书；
4、报名单位法定代表人签发的授权委托书及法定代表人、授权代表身份证明（身份证正反面复印件）；
5、本推介活动项目基本资格和特定资格要求所需要的资质等证明材料；
6、其它需要提供的材料。
五、报名时间、方式
（一）报名时间：2025年11月11日至2025年11月17日（节假日除外）。
（二） 报名方式：通过邮件提交报名资证材料，报名邮箱：yuworkemail@sina.com，邮件主题：“推介报名-放射诊疗设备稳定性检测服务-供应商-负责人姓名电话”。
（三）注意事项：报名人应仔细阅读和检查要求的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前提出，超过此时间规定，将不再受理疑问。
七、推介时间和地点另行通知。
联系人：于老师
[bookmark: _GoBack]  电话：62888210

重庆医科大学附属第二医院设备物资处
2025年11月11日


附件一：设备名称及检测项目
	设备名称
	检测项目

	DSA
	通用检测项目
	周期
	专用检测项目
	周期
	我院数量（/台）

	
	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值
	2次/年
	DSA动态范围
	2次/年
	19

	
	高对比度分辨力
	
	
	
	

	
	低对比度分辨力
	
	DSA对比灵敏度
	
	

	
	透视防护区检测平面上周围剂量当量率
	
	
	
	

	C型臂
	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值
	2次/年
	-
	-
	

	
	高对比度分辨力
	
	-
	-
	

	
	低对比度分辨力
	
	-
	-
	

	
	透视防护区检测平面上周围剂量当量率
	
	-
	-
	

	普通DR
	通用检测项目
	周期
	专用检测项目
	周期
	14

	
	辐射输出量重复性
	4次/年
	信号传递特性
	4次/年
	

	
	曝光时间指示的偏离
	
	响应均匀性
	
	

	
	AEC响应
	
	残影
	
	

	
	有用线束垂直度偏离
	
	伪影
	
	

	
	光野与照射野四边的偏离
	
	
	
	

	乳腺DR
	通用检测项目
	周期
	专用检测项目
	周期
	1

	
	胸壁侧射野与影像接收器一致性
	2次/年
	影像接收器均匀性
	4次/年
	

	
	光野与照射野一致性
	
	
	
	

	
	管电压指示的偏离
	
	
	
	

	
	自动曝光控制重复性
	
	伪影
	2次/年
	

	
	乳腺平均剂量
	
	
	
	

	普通CT
	通用检测项目
	周期
	专用检测项目
	周期
	12

	
	诊断床定位精度
	1次/月
	/
	/
	

	
	重建层厚偏差
	1次/年
	
	
	

	
	CTDIW
	1次/年
	
	
	

	
	CT值（水）
	1次/月
	
	
	

	
	均匀性
	1次/月
	
	
	

	
	噪声
	1次/月
	
	
	

	
	高对比分辨力
	2次/年
	
	
	

	CBCT
(口腔、C臂)
	通用检测项目
	周期
	专用检测项目
	周期
	6

	
	KAP指示偏离
	2次/年
	/
	/
	

	
	图像均匀性
	4次/年
	
	
	

	
	高对比度分辨力
	2次/年
	
	
	

	
	低对比度分辨力
	2次/年
	
	
	

	CBCT(直加)
	高对比度分辨力
	2次/年
	
	
	

	
	低对比度分辨力
	2次/年
	
	
	

	
	图像均匀性
	4次/年
	
	
	

	以上仅为预计检测数量，结算以实际检测数量为准。







